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l’instrument

la responsable

C. Mérigoux
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Générateur Microstar

Anode tournante

Foyer fin de 100 µm

Puissance max : 2.7kW



Journée SAXS en laboratorie 
CEA Saclay, 14 Juin 2007

Optique multi-couches

Deux miroirs multicouches 
perpendiculaires

Faisceau de sortie pratiquement 
parallèle
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Système de 3 collimateurs

∅ = 0.75mm ∅ = 0.4mm ∅ = 1.0mm
P1-P2= 925mm P2-P3= 482mm
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Enceinte échantillon

Passeur de cellules 6 positions
Thermostatées par Peltier 5°C-45°C
Réglable X-Y moteurs pas à pas

Disque 4 positions pour filtres, noir 
de carbone, etc. 
Rotation par moteur pas à pas

Chambre sous vide
Peut fonctionner à l’air avec deux 
fenêtres.
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carbone vitreux 

Détecteur Histar
S-D= 660 mm
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Données mesurées avec le Histar

Molécule d’ARN 

MM=123 kDa

C = 4.mg/ml

Texp= 6 heures

C. Mérigoux, coll. L. Ponchon, Univ R. Descartes, Paris
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Domaine C-ter de la protéine XPC
Petite protéine (124 résidus) presque complètement déstructurée

C = 1.4 mg/ml

Texp= 12 heures
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D. Durand, coll. S. Miron, I. Curie (Orsay)
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Experimental : Rg = 34.5 ± 0.4 Å
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Complexe
700 résidus + tRNA

D. Durand, coll. N. Leulliot, IBBMC (Orsay)
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nouveau détecteur: 

VÅNTEC-2000
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Source Fe image non corrigée
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Source Fe image corrigée
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Source Fe : projections

Top Bottom

Vertical profile Horizontal profile



Journée SAXS en laboratorie 
CEA Saclay, 14 Juin 2007

Carbone vitreux

HI-STAR                    VÅNTEC-2000

Joachim Lange, Bruker-AXS Karlsruhe
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Integral count rate: 800 Kcps

Excellent spatial resolution:
No degradation with

count rate
Very low parallax 

Courtesy M. Kocsis(ESRF) 

Ag-Behenate


